手术显微镜
一、设备功能要求（临床应用方面）：
本院计划购置的手术显微镜主要用于神经外科手术治疗。可满足手术精细化的要求。

配置（参数）要求：

显微镜主机

主刀镜

助手镜
多功能控制手柄
光源
高清摄像系统
支架
含手术器械一批（至少包括颅脑显微器械包1个，开颅手术器械 包2个、脑室腹腔引流通条2条）
三、商务要求
保修期不少于一年。

