C臂X光机

一、设备功能要求（临床应用方面）：
本院计划购置C臂X光机作为骨科手术的辅助设备。要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。

配置（参数）要求：

（一）C臂X光机 Ⅰ（一台）
1、平板式或增影式。

2、已做2mmPb防护涂料、长7.7米，宽4.9米的手术室间适用。
3、可无线遥控爆光。

4、自动化程度高。

（二）C臂X光机 Ⅱ （二台）
1、平板式或增影式。
2、长7.7米，宽5.3米/长7.5，宽5米的手术室间均适用；

3、可无线遥控爆光。

4、自动化程度高。

5、配套防护衣一批（包含但不限于医生、护士各2套）。
6、办理预评、控评，更新放射诊疗许可证。

7、办理环评，更新辐射安全许可证。

8、设备专用电箱和电缆。

9、手术室间的机房防辐射防护改造。
三、商务要求
保修期不少于一年。

