监护仪
一、设备功能要求（临床应用方面）：
本次计划购置的监护仪放置在麻醉科，对手术病人进行监护。要求功能齐全、安全可靠、性能稳定、操作简单、维修率低。

配置（参数）要求：

配有≧15英寸显示屏

除具备一般监护仪的功能外，还有呼末二氧化碳监测、动静脉压监测。
三、商务要求
各设备保修期不少于一年。
