低温射频系统
一、设备功能要求（临床应用方面）：
本院计划购置的低温射频系统主要用于神经外科手术治疗时的精细切割、凝血、消融。可满足手术精细化的要求。

配置（参数）要求：

主机

双极镊：长、中、短
消毒盒、装载篮
导线
台车
显微剪刀一套
三、商务要求
保修期不少于一年。

