超激光疼痛治疗仪设备
一、设备功能要求（临床应用方面）：
用于颈椎病、腰椎间盘突出、关陈炎及神经性疼痛、带状疱疹、、神经衰弱、盆腔炎等症。

2、 配置（参数）要求：
1、通过特定光学波段的射线，穿透人体，发挥作用；
2、具备治疗头和支臂；
3、电源电压：交流220V。

三、商务要求
[bookmark: _GoBack]含安装服务；
设备保修期不少于一年。
